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RESUMEN 

Introducción: Siendo el método Westergren de referencia y reconocido 

universalmente por diferentes comités, no es utilizado en los laboratorios de 

nuestro país, debido a que demanda un mayor volumen de sangre, un tubo de 

mayor diámetro y su valor es mayor en nuestro mercado en comparación con 

el micrométodo el cual solo emplea un capilar no heparinizado, sin embargo, 

no existe evidencia concluyente que avale su uso de manera rutinaria. 

Objetivo: Evaluar la concordancia del micrométodo capilar y método 

Westergren en la determinación de la velocidad de sedimentación globular en 

el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra 2022.  

Materiales y métodos: El estudio fue de tipo observacional, nivel descriptivo y 

corte transversal. Se incluyeron a 175 pacientes que asistieron al Hospital 

Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra – 2022. Se utilizó el programa 

estadístico SPSS 27.0. Se determinó la distribución de frecuencia, promedio, 

desviación estándar, valor mínimo y máximo de las variables cuantitativas de 

hemoglobina, sexo, valor de micrométodo capilar y método Westergren. Así 

mismo se utilizó el coeficiente correlación concordancia (CCC) para evaluar la 

concordancia de los resultados obtenidos. 

Resultados: La concordancia entre el micrometodo capilar y método 

Westergren fue de 0.8944. Según el sexo masculino la concordancia fue de 

0.9168 mientras que para el lado femenino fue de 0.8873. La concordancia 

según el nivel de hemoglobina de 7 a 9.3 gr/dl fue de 0.7233, 9.4 a 10.9 gr/dl 

fue de 0.8516, 11 a 12.4 gr/dl fue de 0.9765 y para niveles superiores a 12.5 

gr/dl fue de 0.9271.  

Conclusiones: Existe concordancia pobre entre el micrométodo capilar y el 

método Westergren. 

Palabras clave: Micrométodo capilar, método Westergren, velocidad de 

sedimentación globular.  
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INFORME ANTIPLAGIO 
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